
Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af A-PRF + ™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

1. Tag blodopsamlingsrør A-PRF+™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

A-PRF +   Røret 10ml    Brugervejledning

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 10 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

i-PRF    Røret 10ml    Brugervejledning

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

Dette produkt er til engangsbrug. Det må ikke genbruges.
Produktet anvendes til blodudtagning I forbindelse med fremstillingen af i-PRF+™.
Røret er sterilt og indeholder kun almindeligt vakuum, uden tilsætnings- 
eller antikoagulerede stoffer.
Produktet er pakket enkeltvis.

Procedure:
• Tag røret ud af emballagen.
• Tjek at emballagen ikke har været åbnet eller er beskadiget. I givet fald skal du smide det ud og tage et intakt produkt istedet.
• Sæt røret i blodtapningensanordningensholder, således at kanylen inde i holderen penetrerer gummitoppen på røret
• Røret fyldes og stopper automatisk, når det fyldt (vakuumrør). Kapacitet: 13 ml.
• Skift rør og fortsæt indtil det ønskedes antal rør er fyldt. Placere dem i centrifugen.
• Rørerne er klar til centrifugering. For at indstille RPM og tid for centrifugering, bedes du kontakte os, så vil vi give dig de indstillinger, 
der er tilpasset til din centrifuge.
NB: Når centrifugeringen er afsluttet, skal du straks flytte rørerne fra centrifugen over i en rørholder. 

Forholdsregler:
• Følg anvisningen ovenfor og den korrekte anvendelse af denne enhed er sikret.
• Afvig ikke fra ovenstående, da det kan påvirke enheden.
• Kontroller at hvert enkelt rør er intakt, før du burger det. Hvis det er beskadiget, skal du ikke bruge det.
• I tilfælde af en skade eller nålestik, søg lægehjælp.
• Genbrug af produktet er strengt forbudt; det kan føre til farlige infektioner til fare for den enkeltes sundhed, eller endog dødsfald.
• I tilfælde af hæmofilipatienter, epileptikere mv, er der behov for særlig opmærksomhed under blodudtagningen.

i-PRF +   Røret 13ml    Brugervejledning

1. Tag blodopsamlingsrør i-PRF+™. 3. Anbring glassene i centrifugen2. Lav blodudtagning, fyld det  
    nødvendige antal rør. 

Lot nummer

Udløbsdato: Produktet kan bruges 
indtil udgangen af måneden

Produkt til enkelt brug. 
Må ikke genbrugesFremstillingsdato

Ikke giftig - Non pyrogen

Gamma sterilisationSTERILE R

2LOT

DANSK

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea A-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire A-PRF+, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector A-PRF+™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

A-PRF +   Tubul 10ml    Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 10 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector i-PRF™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

i-PRF    Tubul 10ml    Instrucțiuni

Acest dispozitiv este pentru unica folosință/utilizare. A nu se reutiliza.
Acest tub pentru colectarea sângelui este folosit pentru prepararea i-PRF+.
Tubul este steril, vidat, fără (nu conține) aditivi sau/si anticoagulanți.
Ambalat individual.

Procedura (Protocol de lucru)::
• Scoateți tubul din ambalajul sau.
• Asigurați-va ca ambalajul este intact/integru (nedeteriorat). Daca ambalajul este deschis sau deteriorate, va rugam sa îl aruncați           
  (sa nu îl utilizați) si sa folosiți un alt produs care este ambalat corespunzător (intact). 
• Scoateți tubul din holder. 
• Tubul este vidat si se umple automat pana la nivelul maxim necesar. Capacitate: 13 ml.
• Îndepărtați tubul si conectați-l pe următorul. Când s-a obținut numărul dorit de tuburi, introduceți-le in centrifuga.
• Tuburile sunt gata (pregătite) pentru centrifugare. Pentru a seta viteza si durata centrifugării, va rugam sa ne contactați. 
  Va vom furniza/livra setările adaptate centrifugii dvs.
N.B.: Când ați finalizat procedura de pregătire i-PRF+, va rugam sa introduceți imediat tuburile folosite in containerul furnizat special 
pentru acest scop.

Precauții:
• Funcționarea corespunzătoare a acestui dispozitiv este condiționata de respectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Nu efectuați manevre/manopere care ar putea afecta negative dispozitivul 
• Verificați integritatea ambalajelor individuale înainte de utilizare. Daca constatați nereguli, evitați utilizarea lor.
• In cazul unei râniri (înțepare cu acul), solicitați consult si tratament medical competent.
• Reutilizarea acestor produse este absolut interzisa; poate cauza infecții deosebit de grave sau/si deces.
• In cazul pacienților hemofilici, epileptici etc. sunt necesare masuri speciale in timpul recoltării.

1. Pregătiți tubul colector i-PRF+™. 3. Introduceți tuburile in centrifuga2. Efectuați recoltarea; umpleți 
numărul de tuburi necesar.

Număr Lot

Data expirării: Produsul poate fi 
utilizat pana la finalul lunii

Produs de unica folosință. 
A nu se reutiliza.Data producției

Non-toxic, Non-pirogenic

Sterilizat cu raze GammaSTERILE R

2LOT

ROMÂNĂ

i-PRF+    Tubul 13ml    Instrucțiuni

Este dispositivo es para un solo uso, y no debe ser reutilizado.
Este tubo recolector de sangre es para la preparación de A-PRF+
El tubo es estéril, al vacío, y no lleva aditivos ni anticoagulantes
Es un envase individual

Procedimiento:

• Extraiga el tubo de su envase
• Asegurese que que el envase está totalmente íntegro. Si el envase se ha abierto o dañado, tírelo y coja un producto
  intacto en perfecto estdo.
• Conecte el tubo al soporte
• El tubo se para automáticamente una vez se llena (tubos al vacío). Capacidad: 10ml
• Desconecte el tubo y proceda con el siguiente. Cuando tenga el número de tubos deseado, colóquelos en la centrifugadora
• Los tubos están listos para la centrifugación. Para fijar las rpm y el tiempo de centrifugado, póngase en contacto con nosotros
• Nosotros le daremos los parámetros que se adapten a su centrifugadora
NOTA:  Cuando se haya completado el procedimiento A-PRF, coloque los tubos en los contenedores de deshecho apropiados.

Precauciones:
• El funcionamiento correcto de este dispositivo está asegurado, siempre y cuando siga las instrucciones
• No realice acción alguna que pueda afectar al dispositivo;
• Compruebe la integridad de cada envase antes de utilizarlo, si el envase está dañado no lo utilice
• Pida asistencia médica en caso de provocarse un accidente al introducir la aguja
• La reutilización del product o está totalmente prohibida; ello puede generar  infecciones peligrosas e incluso la muerte
• En caso de pacientes con hemofilia, epilepsia, etc, se precisa atención especial durante la extracción de sangre

1. Coja los tubos recolectores A.PRF+™. 3. Coloque los tubos en la centrifugadora2. Realice la extracción, 
rellene el número de tubos 
necesarios

Número de Lote

Fecha de caducidad: El producto se 
puede utilizar hasta el final del mes 
de caducidad

Producto para un solo uso,
no reutilizarFecha de fabricaciòn

No tóxico, no pirogénico

Esterilización mediante rayos GammaSTERILE R

2LOT

ESPAÑOL

A-PRF +  Tubo 10ml    Instrucciones


